
La thérapie par pression négative incisionnelle (iTPN) pour réduire le risque d’infection du site opératoire : 
une méta-analyse actualisée et une analyse séquentielle des essais

 Evidence in focus

A collaborative approach between  
patients and nurses that empowers 
patients with tools and knowledge 
to be more involved in monitoring 
their wound and changing dressings. 
Patients are supported by healthcare 
professionals, often remotely and using 
telecommunications2–5

Aperçu
• Les méta-analyses et les essais contrôlés randomisés précédemment 

menés sur la prévention des ISO par la thérapie par pression négative 
(TPN) sont contradictoires.

 – La mise en œuvre de la TPN est entravée par le manque de 
cohérence des recommandations des directives internationales.

• Cette étude a comparé la TPN à des pansements standard sur des 
plaies suturées chez des patients adultes subissant tout type 
d’intervention chirurgicale.

 – Elle fourni une revue systématique et une méta-analyse actualisées
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Conclusion
Cette méta-analyse a montré avec certitude que la TPN incisionelle à usage unique réduit le 
risque d’ISO indépendamment des spécialités chirurgicales spécifiques, tandis que l’analyse 

séquentielle des essais a démontré la robustesse de ces preuves. En outre, aucune différence 
significative n’a été observée entre les dispositifs de -80mmHg et de -125mmHg.

Méthodologie 

13,744 
patients

Toute 
spécialités 
chirurgicales*

57 ECR Méta-analyse

Combinaison des résultats 
des études précédentes. 

La méta-analyse regroupe 
les données et génère des 
intervalles de confiance.

Analyse 
séquentielle des 

essais

Déterminer la 
robustesse des 

intervalles de confiance 
générés par la méta-
analyse sur l’effet du 

traitement. 

*Abdominale, mammaire, cardiaque, générale, obstétrique, orthopédique/traumatique, plastique, vasculaire

Résultats

Risque d’ISO réduit 
avec la TPN  

Risque réduit de 33 % par rapport à la 
norme de soins, RR 0,67

Confiance accrue 
dans les résultats 

En utilisant l’analyse séquentielle des essais, 
les auteurs ont conclu que les données étaient 

robustes, tout en démontrant qu’il est très 
peu probable que les futurs ECR modifient les 

avantages de la TPN incisionnelle dans ce scénario.

Pas de différence significative entre 
les dispositifs de TPN de -80mmHg et 

-125mmHg 

-80mmHg : 10,1 % des patients 
ont développé une ISO (RR 0,67)

-125mmHg : 13,0 % des patients 
ont développé une ISO (RR 0,69)

La participation de l’industrie ne 
fausse pas les résultats

Aucune différence 
significative n’a été 
constatée pour les 

résultats sur les ISO avec 
la participation ou non du 
parrainage de l’industrie.

Abréviations : iTPN = thérapie par pression négative incisionnelle ; TPN = thérapie par pression négative ; ECR = essai contrôlé randomisé ; RR = risque relatif  ; ISO= infection du site opératoire.
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